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  :شیوه استفاده از دستگاه
  

 ولتاژ ،تنظیم ولتاژ بوسیلھ پیچ. خروجی روشن می شودی ولتاژ و جریان نشانگرھا ،کردن کلید اصلی دستگاه با روشن
بوسیلھ پیچ تنظیم جریان بالا ببرید تا نشانگر روی دستگاه جریان مورد  سپس بھ آرامی جریان را. را تنطثم کنیدمورد نیاز 

     .نیاز را نشان دھد
  
  

  :بر حسب زمانخروجی ولتاژ 
  

کھ بھ صورت   شده است اندازه گیری tektronix DP02012و اسیلوسکوپ  tektronix P6015Aسیگنال ولتاژ با پروب 
 .زیر است

 

  

  نمونھ سیگنال خروجی مولد

  

  :کات ایمنی استفاده از دستگاهن

 پیش از خاموش کردن دستگاه حتما دقت شود کھ ولتاژ و جریان دستگاه روی صفر تنظیم شده باشد. 
  قبل از وصل کردن سیستم بھ مصرف کننده، سیستم را یک بار روشن کنید تا مطمئن شوید پیچھای تنظیم ولتاژ و جریان

 .روی صفر تنظیم شده اند
 در ھنگام کار با منبع تغذیھ، از دست زدن بھ کابل ولتاژ بالا خود داری کنید. 
 ت خود داری کنیددبھ ش در کنار منبع تغذیھ ایوند ھارد دیسک و فلش درمان اتعاز قرار دادن وسایل ذخیره اطلا .   

  


