
 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 

 شرایط محیطی

 دستگاه: لاجیک آنالایزر 

 نور آفتاب نباشد. دستگاه در معرض تابش مستقیم 

  درجه نگهداری شود. 70تا  0در دمای بین 

 ولتاژ اعمالی به کانالها مطابق دفتر چه موجود باشد 

 .دور از میدان های قوی مغناطیسی قرار داده شود 

 

 


