
  اتمسفر كنترل شدهشرايط كاليبراسيون دستگاه 

  

 شوند.هاي ريز پر ميپس از ساخت به وسيله فشار مثبت روزنه 

 گيري خواهد شد.مدت زمان ماندگاري فشار مثبت اندازه 

 .كنترل دماي محفظه توسط ترموكوبل چك خواهد شد 

 .رطوبت سنج و سيستم روشنايي و فن چك خواهد شد  


