
 

 نقطه انجمادشرایط محیطی 

آزمايشگاه ) حتما تراز ( قراردهید . برای  دستگاه را بر روی سکوی -1

 تراز بهتر میتوانید پايه های زير دستگاه را رگلاژ نمائید .

 

کابل برق دستگاه را به پريز ديواری مطمئن متصل نمائید ، از  -2

غیر اتصال برق دستگاه به سه راهی برق معمولی ، ضعیف و 

استاندارد جدا خودداری نمائید ، اين دستگاه در شرايط استارت تا 

ی و اتصالات رق مصرف میکند بنابر اين از سیم کشآمپر ب 12

 اطمینان حاصل نمائید .

 

بايد فاصله محل قرار گیری دستگاه تا ديوار پشت آن حداقل  -3

سانتی متر باشد تا فن تهويه پشت دستگاه بتواند به خوبی 20

 هويه هوای داخل قسمت الکترونیکی را انجام دهد .عمل ت

 

 از قرار دادن هر نوع وسیله بر روی دستگاه جدا اجتناب نمایید . -4

 


