
 
 دستگاه تراز نمونه متالوگرافی

 شرایط محیطی و کالیبراسیون

 

 

 کالیبراسیون

 باشدکالیبراسیون دستگاه به صورت قرارگیری در مقر تراز می

 

 شرایط محیطی

 دستگاه باید به دور از مواد خورنده و گاز های اسیدی باشد

 


