
 F320/00 كدفرم/ويرايش: IQالزامات نصب دستگاه  دانش پژوهش فجرشركت 

 شماره سريال :                                                                                         نوع دستگاه :  آژيتاتور پلاكت خون

مرحله 

 كاری

 
 الزامات 

 مشاهده نتايج
 توضیحات 

 خیر بله

   ok  سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام نحویل 1

2 
 سته بندیباز باز کردن بعدسالم بودن دستگاه 

   ok  )طبقات به راحتی در داخل شیارها جابجا شوند(

3 
کار  42 – 42دستگاه در داخل اینکوباتور در دمای

   ok میکند

   ok باشد 02الی% 42رطوبت محیط داخل اینکوباتور  % 4

   ok  در حد معمول تراز باشددستگاه  5

6 
وهمچنین داخل کابین اطمینان از سالم بودن پریز 

   ok کابل انتقال آلارم

7 
 باشد 222±   02%ولتاژ برق ورودی 

 
ok   

8 
آژیتاتور در بین شاخص های نصب شده ، در کف 

اینکوباتور قرار گیرد )شاخص های تفلونی در دو 

 طرف و انتها می باشد (
ok   

 

 تاريخ :          تاريخ تحويل دستگاه  :                                                                                                        

 

  امضاء مهر :                                                                                                                  

 

 

 

 

 اقدام كنندهواحد  -2      كنترل كیفیت -1توزيع نسخ:         


