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دستگاه  شرایط محیطی

  سیکلیکیتور اکچو
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 شرایط محیطی کار با دستگاه

 درجه سانتیگراد باشد. 25تا  18 دمای اتاق یعنی دمای محیط بایستی در حدود .1

ی ادستگاه را خاموش نموده و دم دستگاه و یا بالا رفتن دمای محیط، در صورت داغ شدن .2

ای در داخل کابینت یا هر محفظه دستگاهمحیط را پایین بیاورید. از قرار دادن سیستم کنترلِ 

 گردد بپرهیزید.ها میکه منجر به بالا رفتن دما و داغ شدنِ سیستم

های ناشی از برای پیشگیری از آسیب UPSو سیستم  (Earthبه زمین )اتصال تصال تأمین ا .3

 ضروری است. نوسانات برق

 می باشد. IP40و دارای استاندارد ر بوده دستگاه در برابر آب کاملا آسیب پذی .4

 گردد.رطوبت بالای هوا در طولانی مدت موجب کاهش عمر دستگاه می .5

 .نباشد مداوم از بوده و در معرض لرزشتر محل قرارگیری دستگاه بایستی .6

 


