
 
 

 

 صب دستگاهمناسب جهت ن یطیمح طیشرا

  +5الی  25 ن استاندارد  آن بین مواین دستگاه جهت نصب در محیط آزمایشگاه  طراحی شده  است و دمای محیط پیرا

درصد می باشد و فاصله   70الی  10درجه سانتی گراد بوده و رطوبت نسبی مناسب جهت کار کرد  ایده آل دستگاه بین  

سانتی  30ین  نیز نباید کمتر از سانتی متر باشد و از طرف 60کمتر از دستگاه از قسمت  پشت  با دیوار یا هر مانعی نباید 

 مترباشد.

 

 


