
 شرايط محيط كار
 

 اين دستگاه قابليت استفاده در دماي محيط آزمايشگاهي را دارد . 

داً آب بر ر ي رانل  شتتير دستگاه   ستتگاه بايتتتي  رينتن رارانين    حين كار با د در

 خودداري شود .

 

 

 توصيه هاي نگهداري
 

 مرطوب خودداري شود .در مكانهاي از نصب دستگاه  -1
 

 از رينتن آب  هر نوع محلولي بر ر ي دستگاه خودداري شود . -2

 

 شود .از رينتن رارانين كثيف به داخل منزن  داً خودداري  -3

 

اس مت زندهاس باچنانچه هرگونه اشكال نني در دستگاه مشاهده گرديد سريعاً  -4

 گرنته شود  از هرگونه تعمير دستگاه  داً خودداري شود .

 

خواهشتتمند استتت  هت  نرال ستتر يا دستتتگاه بصتتورت د ره اي توستتط   -5

ا م كارشناس نني شركت كه عامل مهمي در كيفيت   طول عمر دستگاه ميباشد با

 تماس بگيريد  .  

 

 با تشكر                                                                                                              

 مهندسي رزشكي رويان                                                                          

 


