
 

 

  

  شرایط محیطی لازم براي نصب و راه اندازي
  
  

  :شرایط و موارد لازم براي نصب و راه اندازي

  

  .آمپر 1ولت  220برق تک فاز  ·
  سانتیمتر 50در  50با ابعاد  میز آزمایش ·
 دما و رطوبت محیط مطابق با شرایط کاربري ·
 آب یا محلول جهت تزریق ·
 ارلن مدرج –بشر  ·
 عدد 30حداقل به تعداد هاي گاما  لوله ·

 

 

 

 

 

 

 


