
 

 نصب و راه اندازی دستگاه نانوسداملزومات 

 90cmو ارتفاع  m 0.7، عرض m 1.7میز کار به طول  -1

 و سه ورودی برای برق دستگاه 1Ω اتصال به زمینپریز برق دارای  -2

درصد  5 آرگون و مخلوطسیلندر گازهای ، BETبرای انجام آزمایش  هلیم تهیه سیلندر گازهای نیتروژن و -3

در هلیم  آمونیاکدرصد 11مخلوط سیلندر گاز و  TPRبرای انجام آزمایش  (Ar25%H/) هیدروژن در آرگون

(/He310%NH)  برای انجام آزمایشTPD  مربوط به آن هابه همراه رگلاتورهای 

باشد، بنابراین اتصالات لازم را برای این منظور تهیه O.D ″1/8 خروجی رگلاتور ها حتما باید به صورت  توجه:

 نمایید.

 برای اتصال سیلندرها به دستگاه) به اندازه کافی (  ″1/8لوله استیل  -4

 داشتن ونت برای تخلیه گازهای خروجی از دستگاه  -5

 

 حاصل نمایید تماسزیر شماره برای کسب اطلاعات بیشتر با 
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