
 ژ بالاولتاشرایط محیطی مورد نیاز برای نصب و راه اندازی سامانه 

 باشد:شرایط محیطی مطلوب جهت نصب و راه اندازی سامانه به شرح ذیل می

 باشد.درجه متغیر می 06تا  5-از درجه حرارت مطلوب:  -1

 سانتیمتر 566برق پرفشار: حداقل فاصله با خطوط  -2

 سانتیمتر نسبت به دیوار و فلزات فاصله با فلزات: 166فاصله حداقل  -3

 میلی متر( در زیر محفظه. 3ای عایق)به عنوان مثال پلاستیک به ضخامت میز نصب ثابت و پایدار و بدون حرکت با لایه -4

  166* 166حداقل فضای مورد نیاز جهت نصب:   -5

 


