
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 شرکت ریزسامانه بهبود درمان 

 اندازی و نگهداری شرایط محیطی لازم برای نصب و راه

 تراشه میکروفلوئیدکی  

 

 

 

 

 

 

  1400مهرماه 



 

  

 تراشه  اندازی و نگهداری راه ، محیطی لازم برای نصبشرایط 

می تواند در   تراشهشرایط محیطی که   استفاده کنید.  تراشه شرایط کاری مورد نیاز ازتنها در صورت فراهم شدن  

 زیر است:آن کار کند به شرح  

 درجه سانتی گراد باشد.    50تا  0دما محیط باید بین   •

 باشد. درصد   80درصد تا   10بین رطوبت محیط  •

 ال باشد. کس کیلوپا  106تا   70محیط باید بین  فشار •

: تراشه تنها باید با دستگاه نانوسنتز آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.  تذکر  

 


