
 شركت پويافرآزما

 قانون عمومی گازهادستگاه آزمايش مشخصات فني 

 
 

 نگهداري و تعمير:
 شديد قرار نگيرد. دستگاه در معرض تغييرات دمايي .1
 را در محل هاي با رطوبت بالا و داراي گازهاي خورنده قرار ندهيد. دستگاه .2

 

 
 

 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 درجه سانتيگراد0تا 55محدوده دمايي بين  -1
 %10 -% 55محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -2
 نماييد.از تراز بودن دستگاه اطمينان حاصل  -3

 

 

 

 

 

 


