
 شركت پويافرآزما

  LA-23741كد           بنفشليزر 

 
 

  نگهداري و تعمير:

 نور ليزر بصورت مستقيم به چشم نتابد. .1
 محيط كار كاملا تاريك باشد.   .2
 از ضربه زدن دستگاه خودداري شود.  .3
 و خاموش نماييد.ولوم پشت دستگاه را كاملا بسته و دستگاه را روشن  .4
 استفاده مستمر از حداكثر توان خروجي موجب كاهش طول عمر تابش دهنده ليزر ميگردد. .5
در صورت صدمه وارد آمدن به قطعاات الكترونيكاي دساتگاه و ياا از كاار ا تاادن آن حتماا باا شاركت   .6

  روشنده تماس حاصل نمائيد.

 
 

 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 درجه سانتيگراد0تا 55دمايي بين  محدوده -1
 %10 -% 55محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -2
 از تراز بودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد. -3

 

 


