
 شركت پويافرآزما

 سطح شيبدار )بررسي اصطكاك ايستا و جنبشي(دستگاه آزمايش 

 

  نگهداري و تعمير:

 دستگاه در معرض تغييرات دمايي شديد قرار نگيرد. .1
 و داراي گازهاي خورنده قرار ندهيد. با رطوبت بالارا در محل هاي  سطح شيبدار .2
براي جابجا كردن دستگاه نخ و وزنه ها را از دستگاه جدا نموده و پس از ثابت شدن جاي  .3

 دستگاه مجدد نصب نماييد.
 پيچ هاي ميله افقي جهت شيبدار نمودن سطح قبل از انجام آزمايش كاملا سفت شود. .4

 

 

 
 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 آمپر. 11كنتور تك فاز  -1
 درجه سانتيگراد1تا 55محدوده دمايي بين  -2
 %11 -% 55محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -3
 از تراز بودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد. -4

 

 


