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 دستگاه آزمايش سقوط آزاد

 
  تعمير:نگهداري و 

اين دستگاه نبايد بوسيله فشار خم شود يا در اثر ضربه آسيب ببيند. براي بدست آوردن داده هاي دقيق  .1
 بسيار مهم است كه دستگاه دور از تابش خورشيد قرار گيرد. 

 استفاده با كاور پوشانده شود.از گرد و غبار قرار گيرد. پس از  سنسورهاي اين دستگاه دور .2
 سوختن سيم هاي داخلي آهنرباي الكتريكي مي گردد.نوسانات برق سبب  .3

 
 
 

 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 آمپر 06کنتور برق تک فاز  -1
 درجه سانتيگراد6تا 06محدوده دمايي بين  -2
 %16 -% 58محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -3
 دستگاه در نزديكي ميدان هاي مغناطيسي خارجي قوي قرار نگيرد. -0

 

 

 


