
 شركت پويافرآزما

 دستگاه آزمايش انبساط طولي جامدات

 
  تعمير:نگهداري و 

 دستگاه در معرض تغييرات دمايي شديد قرار نگيرد. .1
 دستگاه را در محل هاي با رطوبت بالا و داراي گازهاي خورنده قرار ندهيد. .2
 گرم باشد. 07حداكثر وزنه خارجي كه به دستگاه اضافه مي نماييد  .3
 از ضربه زدن به دستگاه بپرهيزيد. .4

 

 

 

 


