
 شركت پويافرآزما

 دستگاه اثر هال

 

 
 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 در محل نوسانات برق وجود نداشته باشد. -1
 راه اندازي شود.دستگاه دور از ميدان  هاي مغناطيسي خارجي نصب و  -2
 درجه سانتيگراد0تا 55محدوده دمايي بين  -3
 %10 -% 55محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -4
 از تراز بودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد. -5

 

 

 

 


