
 

 

 
 

 "RCT3 "دیبتن در برابر کلر  یرینفوذپذ نییدستگاه تع ینصب و راه انداز  یطیمح طیشرا

 دستورالعمل های ایمنی ❖
 . کنید مطالعه دقت با را ایمنی هایدستورالعمل این دستگاه  از استفاده  از پیشخواهشمند است 

 
 

  . شود  می دستگاه  خرابی و کاربر  جراحت به منجر اخطار های پیام گرفتن نادیده 

 

 این  اسمتفاده  از  پیش  لطفاً. شمود می دسمتگاه   از صمیی   اسمتفاده  و شمما  درك به منجر  موارد  این

 . کنیدمطالعه  دقت با را نكات

 
 

 هشدار :

  -1 و ملیقات را در مییط های زیر قرار ندهید: 3دستگاه آر سی تی 

 .است آفتاب مستقیم نور معرض در که میلی  ✓
 مرطوب. بسیار هایمییط ✓
 .حرارتی  منابع سایر و شومینه شوفاژ، همچون حرارتی  منابع نزدیكی  در ✓
 .شودمی  دستگاه وارد بخار راحتی  به صورت این در که کننده مرطوب مجاور دستگاه ✓
 .هستند باد یا باران معرض در که هایی میل ✓
 .کنید خودداری خاك و گرد مستقیم معرض در دستگاه دادنقرار از ✓

 .شود دستگاه شكل تغییر یا خرابی  به منجر تواند می  صورت این غیر در

 

 دسترس در همواره باید است و دوشاخه برق جریان قطع /برق جریان به دستگاه اتصال برای دوشاخه -2

 .  باشد

 و گرد از پوشیده یا مرطوب دوشاخه که صورتی  در. نزنید دست دوشاخه به مرطوب دستان با هرگز -3

 رطوبت دلیل به شما الكتریكی  شوك کنید. احتمال پاك یا کرده خشك کامل طور به را آن غبارباشد،

 دارد. وجود حد از بیش

 

 

 



 

 

 

 

 

 احتمال  .شوید مطمئن اید، کرده وصل زمین اتصال دارای پریز به را دستگاه برق کابل که این از -4

 دارد. وجود شما آسیب یا الكتریكی شوك

 

 دارد. وجود سوزی آتش احتمال نباشد میكم برق کابل دهید. اگر قرار پریز در کامل طور به را برق کابل -5

 

 غیر  شمموید. در مطمئن نیسممت بخاری چون حرارتی  منابع  با تماس در دسممتگاه برق سممیم که این از -6

 .شود می  الكتریكی  شوك یا سوزی آتش به منجر اینصورت

 

 منجر صمورت این غیر کنید در خودداری برق های کابل یا دسمتگاه برروی  سمنگین  اشمیا  دادن  قرار از -7

 .شودمی  الكتریكی  شوك و سوزی آتش به

 

 سوزی  آتش و حرارت افزایش  به منجر  صورت این  غیر کنید در خودداری برق راهی   سه  بردن  کار  به  از -8

 .شودمی 

 

 گوشمتی  پیچ /سمنجاق  نظیر) فلزی /هادی اشمیا  دادن قرار از دارد قرار پریز در دوشماخه که هنگامی  -9   

 زدن دسمت از پریز به دوشماخه اتصمال از پس کنید همچنین خودداری  کابل سمردیگر  هایدر روزنه( کارد /

 .دارد وجود الكتریكی  شوك کنید احتمال خودداری برق کابل به

 

 / انفجار کنید احتمال خودداری دسممتگاه نزدیكی  در اشممتعال  قابل  اشممیا  نگهداری یا بردن کار به از -10

 .دارد وجود اشتعال قابل مواد از استفاده در دقتی  بی  براثر سوزی آتش یا اشتعال

 

 

 

 



 

 

 

 

  جراحت  یا  سموزی آتش یا الكتریكی  شموك احتمال دسمتگاه داخل به خارجی   اشمیا  ورود  صمورت در -11

 بگیرید. تماس خدمات مرکز با و کشیده بیرون پریز از را دوشاخه شرایطی  چنین در. وجود دارد

 

  خودداری( بنزین یا تینر) اشممتعال  قابل مواد با آن کردن تمیز یا دسممتگاه برروی آب پاشممیدن از -12

 دارد. وجود الكتریكی  شوك یا سوزی احتمال آتش. کنید

 

  آتش و الكتریكی  شمموك نكنیمد احتممال دسممتگماه در تغییر ایجماد یما تعمیر بمه اقمدام خودتمان هرگز -13

 بگیرید. تماس خدمات مرکز با تنظیم یا تعمیر داردبرای وجود سوزی

 

 بگیرید: تماس خدمات مرکز با و کشیده بیرون پریز از بلافاصله را دستگاه دوشاخه زیر، شرایط در -14

 دستگاه  به ضربه آمدن وارد -

 دستگاه شدن معیوب -

 دستگاه داخل به خارجی  اجسام ورود -

   دستگاه از غیرعادی دود یا بو انتشار -
 

 گرد بكشید تجمع  بیرون پریز از  را دوشاخه کنیدنمی  استفاده  دستگاه از  طولانی   زمان مدت  برای اگر -15

سموزی  آتش و الكتریكی  شموك نشمتی، به منجر نتیجه در و عایق تضمعی  یا  سموزی آتش به منجر خاك و

  شود.می 
 

 حاوی اشیا  دادنقرار از همچنین گیرد  قرار آب قطرات یا آب شدن پاشیده معرض در نباید دستگاه -16

 .کنید خودداری دستگاه برروی نظیر گلدان آب

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  اسمتفاده پریز از دوشماخه درآوردن و اتصمال روش از هرگز دسمتگاه کردن خاموش/  روشمن برای -17

 شود.می  الكتریكی  شوك یا مكانیكی  عیوب به منجر امر نكنید این

 

 شمدن، تا شمدن، له شمدن، خم نظیر فیزیكی  اشمكالات یا نادرسمت اسمتفاده برابر در برق  سمیم از -18

  خروج میل و پریز دوشماخه، به خاصمی  توجه همواره. کنید میافظت پا زیر در یا ماندن درب بین ماندن

 یا حالت، تغییر صمورت در و کنید  بررسمی  را  سمیم بار یك وقت چند  هر.داشمته باشمید دسمتگاه از سمیم

  منظور تعویض به. نكنید دسمتگاه اسمتفاده از و بیرون کشمیده پریز از را دوشماخه شمدن، معیوب و ترك

 بگیرید. تماس خدمات مرکز با سیم

 

 کننده براق شموی،  شمیشمه از هرگز. کنید خودداری مرطوب دسمتمال با کردن پاك یا آب پاشمیدن از -19

 شوك به منجر  صورت این غیر نكنید در استفاده الكل بنزین، واکس، یا  زبر مواد صنعتی، یا مواد خودرو

با اجسمام اه همچنین از لمس صمفیه نمایش دسمتگ .شمودمی  دسمتگاه خرابی  یا  سموزی آتش الكتریكی،

 نوك تیز و خشن جداً خودداری نمایید.

 

  کلید توسمط را دسمتگاه اگر حتی  دارد، جریان آن در برق اسمت، متصمل پریز به دسمتگاه که زمانی  تا -20

  شمدن  قطع صمورت نكشمید در را آن سمیم دوشماخه، درآوردن باشمید بنابراین هنگام کرده خاموش اصملی 

 .کرد خواهد بروز سوزی آتش برق، کابل داخل هایسیم

 

  تماس بگیریدتجمع خدمات مرکز  با سمال در بار یك دسمتگاه، داخلی  قسممت کردن تمیز  منظور به -21

 شود. می  مكانیكی  عیوب به منجر غبار و گرد

 

 آسمیب  دسمتگاه نظیر خرابی   صمورت در. کنید واگذار خدمات مرکز پرسمنل  به را سمرویس امور تمامی  -22

  معرض در دسمتگاه گیری  قرار آب، داخل در آن  افتادن مایعات، یا آب شمدن پاشمیده برق، سمیم دوشماخه و

شمود و   انجام خدمات مرکز توسمط سمرویس عمل باید آن، افتادن یا دسمتگاه شمدن خراب و رطوبت،  باران

هرگونه تغییر در وضمعیت فیزیكی دسمتگاه علاوه بر صمدمات وارده، دسمتگاه را از خدمات گارانتی خارج 

 می نماید.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

نكات ایمنی کنترل دستگاه :   

 ها به کانال های خروجی دسمتگاه اطمینان حاصمل نمایید، اتصمال نامناسمب منجر به عیوباز اتصمال دقیق سموکت -1

 شود.می  الكتریكی  شوك یا مكانیكی 

 اسمتفاده نمایید. )بدنه پلاسمتیكی یا عایق(  های اسمتاندارداز فلش مموری  USBجهت مبادله اطلاعات از درگاه -2

 شود.می  الكتریكی  شوك یا مكانیكی  اتصال نامناسب منجر به عیوب

قبمل از اتصممال هر نول فلش مموری از ایمن بودن آن اطمینمان حماصممل نمماییمد. عمدم توجمه بمه این مورد منجر بمه  -3

 گردد.ویروسی شدن دستگاه و عیوب فنی می 
 شگاهی ذیلرعایت شرایط آزمای-4

 درجه سلسیوس25دمای استاندارد آزمایشگاهی  -1

 تراز بودن سط  نصب دستگاه  -2

 شرایط رطوبتی استاندارد مییط آزمایشگاه -3

 عدم وجود گرد و غبار -4

 فشار جوی استاندارد هوا  -5

 عدم وجود نوسانات برقی  -6

 نمایشگر دستگاه عدم تابش نور مستقیم به -7

 عدم وجود ارتعاشات  -8

 اطمینان از نصب سیم ارت دستگاه برای جلوگیری از برق گرفتگی  -9

 

  

 

 

 

 

 


