
 

زي   شرایط محیطی لازم براي نصب وراه اندا

شرایط محیطی خاص و ویژه اي برا ستگاه داراي  شرایطد صب وراه اندازي نبوده و  شگاهی  ي ن آزمای

شگاه کافی صحیح آزمای ستگاه و انجام  صب وراه اندازي د ستاندارد براي ن شرایط این  ا شد که  می با

 :آزمایشگاهی شامل موارد زیر می باشد

 درجه سلسیوس  25دماي استاندارد آزمایشگاهی :  -1

 در حین انجام تستدستگاه تراز بودن سطح  -2

 درصد  45شرایط رطوبتی استاندارد محیط آزمایشگاه :  -3

 عدم وجود گرد و غبار  -4

 فشار جوي استاندارد هوا  -5

 در هنگام شارژعدم وجود نوسانات برقی  -6

  LCD عدم تابش نور مستقیم به -7

 عدم وجود ارتعاشات  -8

 به فشار زیاد دستگاه بر روي نمونهعدم نیاز  -9

 عدم برخورد مستقیم آب با بدنه دستگاه -10

 استفاده از دستمال نمدار جهت تمییز نمودن دستگاه -11

 رطوبت دار بودن نمونه -12

 دستگاه روي نمونه پراب هاي صحیح قرار گیرينحوه از  اطمینان -13


