
 

زي   شرایط محیطی لازم براي نصب وراه اندا

 

 

  ي نصب وراه اندازي نبوده و شرایطاین دستگاه داراي شرایط محیطی خاص و ویژه اي برا

می باشگگد کش شگگرایط   کافید براي نصگگب وراه اندازي دسگگتگاه  آزمایشگگگا ی اسگگتاندار 

 :آزمایشگا ی شامل موارد زیر می باشد

 درجش سلسیوس  52دماي استاندارد آزمایشگا ی :  -1

 درصد  52شرایط رطوبتی استاندارد محیط آزمایشگاه :  -5

 دستگاه براي جلوگیري از برق گرفتگی اطمینان از نصب سیم ارت -3

 عدم وجود نوسانات برقی  -5

 تراز بودن سطح نصب دستگاه  -2

 عدم وجود ارتعاشات  -6

 عدم وجود گرد و غبار  -7
 


