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  در  اسـتفاده   جهـت ، 13485 ایـزو  گواهینامه  بهداد دارنده پزشکی  تجهیزات  تولیدي   توسط شرکت دستگاه   این

یت با کیفمطابق  با استانداردهاي بین  المللی و  و دانشگاه ها تحقیقاتیطبی، مراکز درمانی،   تشخیص  آزمایشگاههاي
  . دگردخاص باشد، مورد استفاده قرار می و عموما در مواردي که نیاز به مایعی با دماي خته شده استسابالا طراحی و 

  
  : طرز استفاده از دستگاه

 .اه در حالت خاموش قرار دارد اطمینان حاصل نماییدگکه دستناز ایابتدا  -1
  .صل نماییددستگاه را به برق شهر مت  -2
 .مخزن دستگاه بریزید مایع مورد نظر را در -3
 .دستگاه را روي دماي مورد نظر تنظیم کنید -4
 .کلید اصلی را در حالت روشن قرار دهید -5

  
  :تعمیر و نگهداري

از استفاده دستگاه براي مایعاتی که به فولاد ضدزنگ آسیب می رساند و نیز مایعاتی که بخار سمی تولید می کنـد پرهیـز    -1
 .نمایید

 .ننمایید دستگاه را بدون مایع روشن -2
بـدیهی اسـت در   . در صورت مشاهده هرگونه خرابی در دستگاه آنرا جهت تعمیر به بخش سرویس شـرکت تحویـل دهیـد    -3

صورت باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مسئول، این شرکت در قبـال تعمیـر دسـتگاه هـیچ گونـه مسـئولیتی را برعهـده        
  .نخواهد داشت

  
  :مشخصات فنی دستگاه 

  هرتز 50 –ولت  220ولتاژ ورودي                               
  وات2000         ان مصرفی                       تو

  هرتز 50                                       فرکانس
  میلی متر 580×  380×  255                                        ابعاد  

  درجه سانتیگراد 0 -100                                   ترموستات
  کیلوگرم12وزن                                            

  3430         ستگاه                          کد د 
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