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 .العمل کار با دستگاه را مطالعه کنید روع کار با دستگاه حتما دستورقبل از ش .1

 بدلیل ولتاژ بالای دستگاه در زمان تست حتما از اتصال ارت اطمینان حاصل شود. .2

و کاتد در زمان تست  آنداطمنیان حاصل شود که سیم های اتصال برق آند و کاتد کاملا شیلد بوده و از لمس  .3

 به شدت پرهیز شود. 

کار با دستگاه، به هیچ وجه قبل از خاموش کردن دستگاه، الکترودها را لمس نکنید. این موضوع خطر در حین  .4

 برق گرفتگی بسیار شدیدی ایجاد می کند.

 از خاموش کردن دستگاه، از تخلیه برق دستگاه قبل از کار با آن مطمئن شوید.بعد  .5

 بعد از اتمام تست، دستگاه را از فیوز دستگاه خاموش کنید. .6

 .در صورت وقوع هر حادثه، جریان را به سرعت با کمک کلید قارچی روی کنترل کننده دستگاه قطع کنید .7

رای خنک کردن دستگاه الزامی می باشند. از پوشاندن آنها جدا خودداری سیستم های هواگرد کنترل کننده ب .8

 فرمایید. 

 .دقت شود الکترودهای خروجی به هیچ عنوان با یکدیگر اتصال پیدا نکنند )اتصال کوتاه در خروجی( .9

 در زمان شروع سیرکوله از بسته بودن شیر تخلیه اطمینان حاصل کنید. .10

 الکترود باید در فاصله ایمن و بدون تماس از هم قرار گیرند.سیم های سوسماری بالا و پایین  .11

 می شود. از تماس الکترودها با هم جدا جلوگیری شود زیرا باعث ایجاد مدار کوتاه و صدمات جدی به دستگاه  .12

 .در صورت عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه، حتما آب دستگاه تخلیه شود. 13
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