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       Certificate No. : T/ 866 

    

گاه ـداري دستهـدازي و نگـانراه، بـطی لازم براي نصـمحیط ــشرای
   Unique'sومتر ـکوانت

  
  

  :محیطیشرایط 
  :باید طبق شرایط محیطی زیر باشد داريهـدازي و نگـانراه، بـنصدستگاه جهت 

  
  دماي اتاق بین  دوکاره دستگاه کولر گازي همچنین توسط یکباشد و داراي پرده و دو جداره  نجره کهپ با حداکثر یکمتر مربع  12اتاق آزمایشگاه حداقل 

 .درجه سانتی گراد قابل تنظیم باشد 15 -25
   باشدداشته  یکوره فاصله قابل توجه ازضمنا بهتر است اتاق در طبقه همکف، بدون پله و با کف پوش مناسب مفروش شده باشد و.  
  هوا باید در حد مجاز آزمایشگاهی کنترل شودرطوبت.  

  
  
  


