
  
  
  
  

  )محیطی مورد نیاز براي نصب دستگاهشرایط : پیوست شماره چهار(
  

  :باشداندازي دستگاه به شرح ذیل میشرایط محیطی نصب و راه
 .متر را داشته باشد2متر و ارتفاع 1.5متر و درب ورودي حداقل عرض  3ارتفاع اتاق آزمایشگاه حداقل   - 1

 آمپر 25کنتور برق تک فاز  - 2

 تأمین یک انشعاب آب شهر و فاضلاب - 3
  

 

 


