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4پيوست   

 شرايط محيطی لازم برای دستگاه
 

  درجه سانتيگراد25 الی 20مناسب بودن آزمايشگاه  از نظر گرد وخاک و رطوبت  ودمای مناسب در حدود  -1

محل قرار گيری ميز در ازمايشگاه بايد بدور ازهرگونه منبع گرمايشی و سرمايشی بصورت مستقيم باشد وهمچنين در  -2

 زير تابش مستقيم نور خورشيد نباشد ضمنا تهويه مناسب جهت خروج گاز هيدروژن جهت ايمنی وجود داشته باشد.

 وجود ارت مناسب در ازمايشگاه. -3

 ضربه به دستگاه وارد نگردد. -4

 220V- 50 Hz – 5A  وجود پريز برق تک فاز  -5

 گاز های ورودی بايد کاملا فيلتر شود تا هيچگونه آلودگی در عملکرد شير خلل ايجاد نکند. -6
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