
  براي دستگاه آناليز حرارتي شرايط محيطي

 

  متر 4×3اطاق تميز به ابعاد  – 1

  آمپر 30برق تك فاز به ظرفيت  – 2

  متر 2×3ميز به ابعاد  -3

  آزمايشگاه مجهز به چاه ارت-4


