
  حيواني تردميل شرايط محيطي مورد نياز براي نصب دستگاه 

  

  :استشرايط محيطي نصب و راه اندازي دستگاه آناليز حساس به شرح ذيل 

  مربعمتر  12اتاق آزامايشگاه با مساحت حداقل .1

  آمپر 16كنتور برق تك فاز .2

  قابل نصب روي ميز يا روي شاسي دستگاه-معموليكف .3

  ارت.4

  )جلوگيري از نوسانات برق(برقاستابلايزر .5

 

  

  

  


