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 يبانيپشت      

 

 گلاوباکسدستگاه: 

 vBOX 3 - HIM  مدل:
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 گلاوباكسمحتويات بسته دستگاه       
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 يمنينكات ا      

 
رپوش ر متصل به ديها و باز بودن شدر مرحله خلاء كردن دستگاه، حتماً از بسته بودن درپوش دستكش :1نکته 

 د.يينان حاصل فرمايها اطمدستكش

 

ل دن فشار داخيق گاز به داخل گلاوباكس و رسيپس از اتمام مرحله خلاء كردن دستگاه، قبل از تزر :2نکته 

 د.يينما يها خوددارگلاوباكس به صفر )هم فشار با اتمسفر(، از باز نمودن درپوش دستكش

 

+ بار 1/0از  يچ عنوان فشار محفظه اصليبه ه، يق گاز به داخل محفظه اصليبه هنگام تزر :3نکته 

 .شتر نشوديب

 

 د.يينما ياز قراردادن مواد قابل انفجار در داخل گلاوباكس خوددار :4نکته 
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 دستگاه يراه انداز      
 

ه و دستگاه متصل كردجعبه كنترل كابل تغذيه را به  :1مرحله 

ر د دستگاه را روشن نماييد. ،با استفاده از كليد روشن/خاموش

 يروان برق، با روشن شدن دستگاه، چراغ يجر يصورت برقرار

 شود.يد، روشن ميكل

 

 

ز پشت جعبه كنترل متصل كرده و يپمپ را به پر :2مرحله 

 نشان داده شده در شكل متصلبه اتصال آنرا  يكيپنومات شلنگ

پمپ را در حالت روشن  يد روشن/خاموش موجود بر رويكل .ديينما

 د.يقرار ده

 

 

 

ها بسته و دستكش يها را بر رودرپوش دستكش :3مرحله 

 د.ييلنگ آنرا به اتصال نشان داده شده در شكل مقابل متصل نمايش
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كار  نيا يد. براير متصل كنيز يهانشان داده شده در شكل يرهايكپسول گاز مورد نظر را به ش :4مرحله 

 .دير متصل كنيک كپسول گاز را به دو شيتا  دياستفاده كن يكيپنومات يهايد از سه راهيتوانيم

 

 

 

 ديتوانيجعبه كنترل م يهاديحال با استفاده از كل :5مرحله 

ز داخل محفظه گلاوباكس و پمپ خلاء را روشن يدستگاه، پر ييروشنا

د يتوانيدستگاه م ين با استفاده از پنل كنترليهمچن  د.ييو خاموش نما

ار ن كيا يد. برايم كنيبار تنظ يليم ±1فشار دستگاه را در محدوده 

 Set Pointوارد شده و در قسمت  Pressureلازم است به بخش 

ن اطلاعات مربوط به دما، يد. همچنييمقدار فشار مورد نظر را وارد نما

  ن قسمت قابل مشاهده است.يژن و فشار داخل دستگاه در ايرطوبت، اكس



 vBOX 3 - HIM گلاوباکسدفترچه راهنما دستگاه 

7  

 

 

 نحوه كار با دستگاه      
  

 يخلاء کردن محفظه اصل :1مرحله 

 د.يب انجام دهيدستگاه )بخش قبل( را به ترت يتمام مراحل مربوط به راه انداز -

مپ ر متصل به پيشو  هار متصل به درپوش دستكشيشبجز  يمحفظه اصل يرو يرهايتمام ش -

 د.يرا ببند خلاء

 د.ي( قرار دهيچمبر( را در حالت بسته )حالت عمود ي)آنت يمحفظه جانب ير سه طرفه رويش -

 د.يجعبه كنترل پمپ خلاء را روشن كن يرود مربوط به پمپ خلاء يبا استفاده از كل -

بل جعبه كنترل قا يج فشار رويگ يكه از رو يبا روشن شدن پمپ خلاء مقدار فشار محفظه اصل -

شار ف يدن فشار به مقدار منفيكند. كاهش فشار تا رسيدا ميج كاهش پيمشاهده است به تدر

 كه فشار اتمسفر در مكان استفاده از دستگاه يكند. به عنوان مثال در صورتيدا مياتمسفر ادامه پ

 ابد.ييهش مبار كا -8/0بار باشد، فشار داخل محفظه تا  8/0

ل به پمپ متص ير محفظه اصليح داده شده در بند قبل(، شي)توض ييدن فشار به مقدار نهايبا رس -

 د.يخلاء را بسته و پمپ را خاموش كن
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 يق گاز به محفظه اصليتزر :2مرحله 

 ياصل د تا گاز از كپسول وارد محفظهيج باز كنيرا به تدرمتصل به كپسول گاز  يمحفظه اصلر يش -

ن فشار دين كار را تا رسيكند. ايدا ميش پيج افزايبه تدر ين كار فشار محفظه اصليشود. با ا

 د.يبه صفر بار ادامه ده يمحفظه اصل

ار با فش يبه صفر بار )معادل هم فشار شدن داخل محفظه اصل يدن فشار محفظه اصليبا رس -

 د.يق گاز را ببندير مربوط به تزرياتمسفر(، ش

 د.يها را ببندر متصل به درپوش دستكشيش -

 د.يها را باز كرده و كنار دستگاه قرار دهدرپوش دستكش -

ست با يبايبود كه كار كردن با آنها راحت نبود م يطيها در شرات دستكشيكه وضع يدر صورت -

د. ييرا انتخاب نما Set Pointنه يد. سپس گزيشو Pressureوارد قسمت  يپنل كنترل يبر رو

د و يش دهيرا افزا Set Pointست مقدار يبايها باد كرده بودند، مكه دستكش يحال در صورت

د. يرا كاهش ده Set Pointچسبند مقدار يش از حد به دست ميها بكه دستكش يدر صورت

ت تر است را بدسها سادهنه را كه در آن كار با دستكشيد مقدار بهيتوانين كار مين با ايهمچن

 د.يآور

 باشد.يل دستگاه با گاز مورد نظر پر شده و آماده استفاده محال محفظه داخ -
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 يجهت انتقال مواد به داخل محفظه اصل ياستفاده از محفظه جانب :3مرحله 

 د.يرا باز كن يمحفظه جانب يدرب خارج -

 د.يقرار ده يمورد نظر را در داخل محفظه جانب يا شيماده و  -

 د.يرا ببند يدرب محفظه جانب -

 د.يپمپ خلاء را روشن كن -

 يد تا فشار محفظه جانبيبچرخان (متصل شده به پمپ خلاچپ )سمت  را به سمتسه طرفه ر يش -

 به مقدار حداقل برسد.

متصل شده به  راست )سمت ر سه طرفه را به سمتيد شيكه فشار به مقدار حداقل رس يزمان -

 يدن فشار محفظه جانبين كار را تا رسيا شود. يد تا گاز وارد محفظه جانبيبچرخان (كپسول گاز

 د.يقرار ده (يت بسته )حالت عمودر را در حاليد و سپس شيبه صفر بار ادامه ده

كبار يد مراحل قبل را يتواني، ميژن و رطوبت محفظه جانبيه كامل اكسينان از تخليجهت اطم -

 د.يگر تكرار كنيد

را به محفظه  يداخل محفظه جانب يا شيرا باز كرده و ماده و  يمحفظه جانب يحال درب داخل -

 د.يانتقال ده ياصل

 د.يرا ببند يمحفظه جانب يدرب داخل -
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 يابيب يع      
 

 :ديانجام دهب يترت را بهر يز مراحل در صورت روشن نشدن دستگاه:

 .ديكننان حاصل يز برق مورد استفاده اطمياز وجود برق در پر -

ک كابل يبا را و در صورت امكان دستگاه  ديكننان حاصل ياز سالم بودن كابل برق دستگاه اطم -

 .ديدهگر مورد تست قرار يبرق د

ز ويک درپوش كوچک قرار دارد كه با خارج كردن آن، فيد روشن/ خاموش دستگاه يدر كنار كل -

 را وزين فيک بار ايز وجود دارد. ين يوز اضافيک فيبخش ن يدستگاه در دسترس خواهد بود. در ا

نان حاصل يطموز ايتا از سالم بودن ف ديكنروشن را و دستگاه  كردهن يگزيدستگاه جا ياصلوز يبا ف

 .ديكن

 د.يريشركت تماس بگ يبانيكه اقدامات فوق مشكل را حل نكرد با پشت يدر صورت -

 

 :ديده انجامب يترت را بهر يموارد ز :ها به هنگام اعمال خلاءباد کردن دستکشدر صورت 

 د.يينان حاصل فرمايها اطمح درپوش دستكشياز بسته بودن صح -

 د.يينان حاصل فرمايها اطمر متصل به درپوش دستكشياز باز بودن ش -

اعمال خلاء را متوقف كرده و با كارشناسان شركت تماس  ها،در صورت ادامه باد كردن دستكش -

 د.يريبگ

 د.يريشركت تماس بگ ينبايدستگاه ابتدا با پشت ي، بدون دستكاريگريدر صورت بروز هر مشكل دتذکر: 
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 دستگاه يمشخصات فن      
 

 مقدار مشخصه
 مترلييم 1200 × 570 × 750 اندازه دستگاه

 كيلوگرم 120 وزن
 ياک كورهيآهن با پوشش رنگ الكترواستات  جنس بدنه

 متريليم15 يپلكس جنس پنجره
يخلاء محفظه اصل زانيم  بار( يليم 100بار ) -1/0تا  
خلاء محفظه انتقال زانيم  بار( يليم 10-3بار ) -999999/0تا  

 متريسانت 60به طول  Rubberعدد دستكش  2 دستکش
دستکش چهيدر  ومينيمتر از جنس آلوميليم 16قطر  
ورود و خروج گاز يرهايش  يكير پنوماتيعدد ش 4 - 

 ير برقيعدد ش 2 -

يمحفظه اصل درب  متريليم 405به قطر  يارهيدا 
محفظه انتقال قطر  متريليم 273 

ييروشنا  لامپ فلورسنت 
فشار جيگ  بار 5/1تا  -1ج خلاء آنالوگ يعدد گ 2 

خلا پمپ  دارد 
فشار سنسور  دارد 
ژنياکس سنسور  درصد 1/0با دقت  % 25تا  0 
رطوبت سنسور  گراديدرجه سانت 1/0گراد با دقت يدرجه سانت 9/48گراد تا يدرجه سانت -3/25 

 درصد( 1/0با دقت  يدرصد رطوبت نسب 90تا  10)

دما سنسور  گراديدرجه سانت 1/0گراد با دقت يدرجه سانت 50تا  0 
کنترل خودکار  ستميس

 فشار
 دارد

يلمس يشگرينما  دارد 
دترويف  بار يليم 10-4دترو خلاء بالا با تحمل خلاء يف - 
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ن در داخل و خارج يو پ USBدرگاه اتصالات كابل برق، كابل  يدارا -
 دستگاه

امکانات ريسا  ايداراي نمايشگر لمسي و رابط كاربري حرفه - 

 كسان كننده فشار داخل دستكش و دستگاهيستم يس يدارا -

 داخل محفظه انتقال ييكشو يدارا -

 يداخل محفظه اصل ييطبقه قابل جابجا يدارا -

زات يتجه يا خلاء به داخل محفظه براير گاز يک مسيامكان ورود  -
 مورد استفاده در داخل دستگاه

 Natural Rubberت ارائه دستكش يقابل -

 اضافه كردن ميز چرخدارامكان  -

 


