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 شرایط محيطي لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

یر  شرر    گاهی بهآزمایشجداکننده گریز از مرکز دستگاه اندازی و نگهداری شرایط محیطی لازم برای نصب و راه 
 است:

 .تراز باشد دیبا سطح قرار گیری دستگاه  -1
ولت و سه یمنیا ،یارو نگهد ریمجاور، جهت تعم زاتیو تجه واریاز جوانب با ددستگاه فاصله مجاز  حداق  -2

 باشد. یمتر م 1استفاده 
  .دستگاه در مکانی نصب شود که امکان شستشوی کف فراهم باشدشود  یم هیتوص -3

 فاصله دستگاه تا مح  تامین برق سه فاز حداکثر یک نیم متر باشد.  -4

 ید در نزدیکی دستگاه فراهم بوده و بهتر است به فلومتر مجهز باشد.شیر آب با -5

 دستگاه باید فیدر مناسب داشته باشد.  -6
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