
 

 

نگهداری  طضرای     

رش طب پیصرو پارس
 
ا

 :  نگهداری ضرایط 

 .وگیری گرددتا از نوسانات برق جل UPSاتصال دستگاه به  -1
 .نیاز به سکوی تراز جهت قرار گرفتن دستگاه -2
فتاب در اتاق کار با دستگاه -3

 
  .جلوگیری از تابش مستقیم نور ا

 سانتی متر. 122*222میز یا سکوی مورد نظر حداقل به ابعاد  -4
 متر مربع. 6اتاق کار با دستگاه حداقل به مساحت  -5


