
 : محیطی جهت نصب و راه اندازیشرایط 

 .دور از رطوبت باشد 

  باشدشیرآلات جهت اتصال شماره استاندارد 

  خطرناک به ورودی دستگاه متصل نشود.گازهای 

 ا رعایت نکات ایمنی متصل شود.کپسول مورد نظر به خوبی در کنار دستگاه و ب 


