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 هاي محل نصب :  محدوديت

اين دستگاه براي نصب در فضاي بسته و مسقف با دماي كنترل شده طراحي گرديده است ، كندانسور دستگاه از نوع هوايي بوده و 

بايست در پشت و طرفين دستگاه در نظر  باشد ، لذا فاصله هوايي مناسب مي ميجريان هواي گرم از پشت به طرفين دستگاه برقرار 

 گرفته شود.

 همچنين جهت سرويس دستگاه وجود فضاي كافي در بالا و طرفين دستگاه الزامي مي باشد.

ده و احتمال در صورتي كه فضاي پشت و اطراف دستگاه كمتر از حد مجاز باشد ظرفيت يخسازي دستگاه به شدت افت نمو تذكر:

متر  سانتي 51الي  03سانتيمتر و اطراف دستگاه  51آسيب رسيدن به كمپرسور دستگاه وجود خواهد داشت. لذا فاصله پشت دستگاه 

وري از نصب دستگاه در نزديكي دستگاه هاي گرمازا و تجهيزات پخت و يا كانال  در نظر گرفته شود. جهت دستيابي به بهترين بهره

 خودداري نماييد. هاي گرم و چرب 
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