
 لازم برای نصب ،راه اندازی و نگهداری دستگاه ها:شرایط 

 

 شرایط استاندارد آزمایشگاه باید برای تمامی دستگاه ها لحاظ شود.

 و ... از جمله دما ی استاندارد،رطوبت استاندارد

 شرایط لازم برای نصب و راه اندازی:

،پریز برق،شیر آب ،آب مقطر و مابقی لوازم مورد نیاز توسط تکنسین به فضای کافی متناسب دستگاه وجود 

 می شود.انتقال داده آزمایشگاه 

یکل و زمان بندی تمیز کردن و جهت نگهداری دستگاه ها باید به توصیه های تکنسین از جمله شرایط رطوبتی ،س

 کالیبراسیون دستگاه اشاره نمود.

 


