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 نگهداري و تعمير:

 نور ليزر بصورت مستقيم به چشم نتابد. .1
 محيط كار كاملا تاريك باشد.   .2
 از ضربه زدن دستگاه خودداري شود.  .3
 ولوم پشت دستگاه را كاملا بسته و دستگاه را روشن و خاموش نماييد. .4
 از حداكثر توان خروجي موجب كاهش طول عمر تابش دهنده ليزر ميگردد.استفاده مستمر  .5
در صورت صدمه وارد آمدن به قطعاات الكترونيكاي دساتگاه و ياا از كاار ا تاادن آن حتماا باا شاركت   .6

  روشنده تماس حاصل نمائيد.
 

 

 شرايط گارانتی و خدمات پس از فروش:

ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و و گاهگارانتی( شامل تعمير يا سرويس دستخدمات ضمانت )

سال در قبال پرداخت هزينه ها می  11دستمزد تعمير بمدت يک سال ميباشد، و خدمات پس از  روش بمدت 

 باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست

موادشيميايي، آتش يا صدمات و ضايعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس يا نفوذ آب و  .1

 حرارت زياد، گرد و غبار شديد، نوسانات برق، رعد و برق و حوادثطبيعي،

استفاده غلط از دستگاه يا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعيينشده براي دستگاه يا عمل  .2

 .نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در د ترچه راهنمايدستگاه

ها، تجهيزات و لوازم  از اتصال غلط يا ارتباط دستگاه با سايردستگاههای ناشي  صدمات و خرابی .3

 جانبي غير سازگار يا معيوب

 .تعمير شودپويا  رآزما هايی كه دستكاري شده يا توسط اشخاصي بجز نمايندگان شرکت  دستگاه .4

 
 

 

 


