
 شرايط محيطي

كاملا ثابت  مي بايست پراب هال به صورتدر حين اندازه گيري  -1

 .قرار گيرد ميدان مغناطيسي در ناحيه

پذير بودن سنسور هال، هنگامي كه دستگاه  ببا توجه به آسي -2

 خاموش است سنسور را در جاي مطمئني قرار دهيد.


