
دستگاه کوره مافلی راه اندازینصب و  ی شرایط محیطی لازم برا

.آزمایشگاه مجهز به سیستم تهویه مناسب باشد -1

متر مربع 1×1میز با ابعاد  -2

ولت شهری 222برق  -3


