
 

 شرایط محیطی نصب دستگاه اکسترودر آزمایشگاهی

 

  متر 15 متر در 15اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل  -1

  آمپر60کنتور برق تک فاز  -2

 پریس برق سه فاز  -3

 چاه ارت -4

 کارگاه، آزمایشگاه یا اتاق مجهس به سیستم تهویه -5

 اتصالات و لوله کشی آب سرد -6

 فنداسیون بتونی کف، کاشی با مقاومت مکانیکی بالا -7


