
 دستگاه فور

 

 : نگهداري نحوة

 . شود بازرسی تعمير، سرویس نمایندة توسط ماه وهر تميز آن داخل ماهانه بطور

 : ايمني

 چشم محافظ و حرارت به مقاوم دستکش از استفاده

 : كيفيت كنترل

 درهرسری ویال این از .سبز به قرمز از مناسب رنگ تغيير مشاهدة و Browne ای شيشه ویال :شيميایی تست

 . کنيد استفاده کاری

 ATCC 9372 نایجر واریتة باسيلوسسوبتيليس اسپور حاوی کاغذی نوار از استفاده :بيولوژیك تست

 . شود می توصيه بطورهفتگی

 

 

 دستگاه انکوباتور

 و ایمنی کار با دستگاه نحوه نگهداری 

  یابد کاهش آميز مخاطره حادثه هرگونه وقوع احتمال تا باشد مصرفی ولتاژ و توان مطابق رسانی برق سيستم

 انجام ذیل موارد مطابق اصلاحی اقدامات به باید باشد، نظر مورد واحد برای قبول قابل محدوده از خارج انکوباتور دمای که زمانی

  شود

  . شود بررسی را خاموش / روشن کليدهای و برق پریز برق، منبع 

  گردد بررسی را (Set Point) تنظيمی دمای

 شود. داده اطلاع دهنده سرویس نماینده به باید کند، نمی کار درست هنوز دستگاه اگر

کنترل کيفيت

 ميگردد. حرارت ثبت منحنی روی بر نوبت دو در و روزانه طور به و گيری اندازه کاليبره، دماسنج با انکوباتور حرارت


