
 :مي باشد ذيل شرح به  دستگاه اندازي راه و نصب محيطي شرايط
 دستگاه بايد در طبقه همکف قرار گيريد -۱
 تهويه هوا برای کابين گاز وجود داشته باشد. گاز ها بايد در داخل کابين گاز قرار بگيرند. -۲
 آزمايشگاهی SF6گاز های هيدروژن  و اکسيژن و  -۳
 بار۶هوای فشرده  -۴
 آمپر ۲۵برق سه فاز  -۵
 ترجيها  اتاق تميز برای نصب دستگاه باشد يعنی گرد وغبار زياد  در آنجا نباشد -۶

 آب گردشی يا آب شهری


