
 شرکت نانوآزما

 

 غیر نازلی شرایط مورد نیاز برای نصب دستگاه

 

 باشد:به شرح ذیل می needleless اندازی دستگاه الکتروریسیشرایط نصب و راه
 

 آمپر 06کنتور برق تک فاز  -1

 دور از حالا های شیمیایی و مواد آتش زا نصب گردد. -2

 سیستم های الکترونیکی نزدیک دستگاه قرار نگیرد. -3

 آزمایشگاه مجهز به فن تخلیه هوا باشد. -4
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