
 شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

فضای کاری آزمایشگاه باید به نحوی باشد که اختلالی در نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه در محیط آزمایشگاه صورت می گیرید. 

یمن . منابع آزمایشگاه باید در محیط ادنشورویس های مراقبت بیمار ایجاد کیفیت فعالیت ها، برنامه های کنترل کیفی ، ایمنی کارکنان و س

حوی ن و قابل اعتماد نگهداری شده و شرایط محیطی دیگر مانند نور ، دما ، میزان رطوبت ، الکتریسیته ، تهویه ، آب ، زباله و دفع آن باید به

ه یش و نتایج آنها ثبت گردد و در مواردی کباشدکه در کیفیت فعالیت ها و نتایج اختلال ایجاد نکند و چنانچه لازم باشد شرایط محیطی پا

لازم است جدا سازی قسمت ها بصورت صحیح انجام شود نظافت فضاها و وسایل باید مناسب بوده و در صورت لزوم دارای دستورالعمل 
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